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Opinia dotyczaca testu RapidCheck® E coli O157:H7, firmy Strategic Diagnostics
Inc., 111 Pencader Dr., Newark, DE, USA, dystrybuowanego w Polsce przez Tigret
Sp. z 0.0., Warszawa.

3. Do oceny przedstawiono 4 zestawy (100 testow) RapidCheckQD E. coli
0157:H7, nr serii 341068, data waznosci: styczeri 2005 oraz media, nr serii
350899, data waznosci: luty 2007.

4. Ocene wiw testu wykonano w Zakladzie Higieny Zywnosci Pochodzenia
Zwierzecego, postepujac scisle wg zataczonej ,Instrukcji dia Uzytkownika" w
jezyku polskim.

Ocena: Test RapidGheck@ E. coli O157:H7 jest przeznaczony do szybkiego
wykrywania Escherichia coli 0157, wiaczajac H7. W badaniach wykonanych w
Panstwowym Instytucie Weterynaryjnym-Panstwowym Instytucie Badawczym w
Putawach identyfikacje E. coli 0157 (zaréwno H7 jak i H7-) wykonano z uzyciem
surowego miesa woltowego bez kosci. Oceniano tez czuloéé wiw testu z uzyciem
czystych hodowli bakteryjnych referencyjnych szczepéw E. coli 0157:H7 i O157:H7-,
wykonywanych w dotaczonej przez producenta pozywce bakteriologicznej
(okreslanej jako ,media”). Stwierdzono, ze przy pomocy testu RapidCheckﬂ E. coli
0157:H7 mozliwe jest wykrycie, po odpowiedniej inkubacji wstepnej probki, bakterii
E. coli 0157, dodanych w liczbie 1 — 5 komoérek do 25 g miesa. Wykazano




rdwnoczesnie, ze czutoéé ocenianego testu wynosita w granicach 1x10* - 5x10*
komorek/ml.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze zestaw RapidCheck® E. coli 0157:H7
stanowi czuly, szybki i swoisty test diagnostyczny i moze by¢ wykorzystany do badan

przesiewowych w kierunku E. coli O157.
doe. dr ﬁ sz Wilaszha



	Strona 1
	Strona 2

